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NOTAS E INFORMAÇÕES
RESERVATÓRIO PARA FORNECER SÉRIES DE AMOSTRAS DE
AR DE COMPOSIÇÃO CONSTANTE (1)
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RESUMO — Para preparar misturas de ar com pequenas quantidades de
vapores ou gases, propõe-se o uso de um dispositivo que permite retirar séries
de amostras de composição constante. Êste é construído fàcilmente e ocupa
pouco espaço.
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Para testar a viabilidade de métodos de
análise no laboratório de contrôle de am-
bientes ocupacionais precisa-se de um re-
servatório para preparar misturas de ar
atmosférico com gases ou vapôres, capaz
de fornecer séries de amostras cuja com-
posição seja conhecida e não varie no de-
correr das amostragens. Podem servir para
êste fim as assim chamadas câmaras de
gás de tamanho tão grande que a compo-
sição de seu conteúdo não se altera sen-
sivelmente pela entrada dos volumes de
ar que venham a substituir as amostras
retiradas.
O dispositivo aqui descrito baseia-se na
substituição dos volumes retirados pela
própria mistura. Consiste de vários fras-
cos ligados em série de tal maneira que o
ar atmosférico entra sòmente no primei-
ro,ro, riluindo a mistura nêle contida. Esta,
passando para o segundo vaso, já produz
uma diluição bastante menor que entra no
terceiro vaso. Assim permite retirar amos-
tras de até 12% do volume do frasco sem
alterar sensìvelmente a sua composição.
DESCRIÇÃO DO APARELHO
Baseamo-nos numa proposta de SETTER-
LIND1, 2 (1953, 1956) que ligou 4 ou 5
cilindros em série. A instalação por nós
usada é representada esquemàticamente na
Figura 1. Consiste de 2 frascos de vidro
de 25 l e um terceiro maior (até 50 l)
cujos volumes foram medidos ao ml. Suas
bôcas são fechadas com rôlhas de borra-
cha. Através de cada rôlha dos frascos
1 e 2 (Fig. 1) passa um tubo de vidro
("tubo de entrada") que desce dentro do
frasco até atingir 1/3 de sua altura, e uma
das ramificações duma torneira de três
vias, que termina na metade de altu-
ro do frasco. Um tubo de borracha
permite ligar uma outra ramificação
da torneira do frasco 1 com a tornei-
ra do frasco 2 (ligação "a" na Figura
1) ou com o tubo de entrada dêste frasco
(ligação "b" na Figura 1). No frasco 3,
que se destina a fornecer a amostra para
a análise, a rôlha tem quatro perfurações.
Por uma delas passa uma ramificação de
uma torneira de três vias cuja ponta atin-
ge 1/3 da altura do frasco; as duas ou-
tras ramificações da torneira são ligadas
com a torneira do frasco 2 e com um va-
cuômetro respectivamente. Pela segunda
perfuração entra um termômetro de has-
te longa. Pela terceira passa a haste de um
agitador a hélice de forma que a comuni-
cação do conteúdo do frasco com o ar de
fora é vedada por um dispositivo hidráu-
lico (tipo "Hyde", Fig. 2). Bela quarta
entra um tubo de vidro que, por dentro,
atinge a metade da altura do frasco e, por
fora, é ligado ao aparelho de captação por
torneira. Uma derivação permite aspirar
ar do frasco sem que passe pela captação.
PREPARAÇÃO DA MISTURA E CAPTAÇÃO
DA AMOSTRA
A mistura de ar com o vapor em ques-
tão é preparada separadamente em cada
um dos frascos. Ligam-se os frascos en-
tre si e com o vacuômetro pelo modo "a"
(Fig. 1) e pelas torneiras de três vias.
Nos três frascos o ar é rarefeito a 50 mm
Hg através do tubo de entrada do frasco
1. Recomenda-se envolver os frascos com
lonas ou cestos como meio de proteção.
Como o dispositivo de vedação da haste
da hélice não resiste a maiores diferenças
de pressão, sua passagem é fechada hermè-
ticamente por um tubo de borracha já
providenciado anteriormente à colocação
(Fig. 2).
O líquido cujo vapor é objeto da análise
é dissolvido em proporção conhecida num
solvente volátil escolhido de modo a não
interferir no procedimento analítico. Se-
param-se os frascos fechando as torneiras
de três vias. O volume alíquota da solu-
ção, calculado para produzir os ppm dese-
jados no respectivo frasco, é colocado num
evaporador (Fig. 3). Êste é ligado ao
frasco e seu conteúdo é evaporado aspiran-
do-se ar lentamente para o frasco; a evapo-
ração é facilitada aquecendo-se o evapora-
dor intermitentemente por um banho de
água morna. A evaporação deve ser com-
pleta quando a pressão no frasco tiver
atingido 120 mm Hg. Retira-se o evapo-
rador deixando entrar o ar a tôda fôrça.
A turbulência que assim se produz no
frasco mistura seu conteúdo eficientemen-
te. Tara-se o evaporador vazio para con-
trolar o completamente da evaporação.
Para obter misturas com gases usa-se uma
bureta de gás no lugar do evaporador.
Para captar as amostras desliga-se o va-
cuômetro e muda-se a ligação entre os fras-
cos 1 e 2 para a posição "b". Remove-se
o tubo de borracha que fecha a vedação
da hélice deixando-o subir na haste. No
dispositivo de vedação coloca-se mercúrio
ou salmoura concentrada. A hélice é pos-
ta em movimento. Os dispositivos de cap-
tação, aspiração e medição da vazão ou
do volume são ligados aos tubos em T da
derivação. Por esta aspiram-se os primei-
ros 100 ml da amostra; depois é fechada
para forçar a mistura a passar pela cap-
tação.
ANÁLISES DE CONTRÔLE
O funcionamento do aparelho foi pôsto
a prova determinando-se vapor de sulfêto
de carbono em ar. A determinação seguiu
o método de VILES 4 (1940). A solução
a ser evaporada foi feita com álcool abso-
luto. Na Tabela 1 encontram-se os resul-
tados obtidos numa série de 10 amostras
captadas consecutivamente da mesma car-
ga do reservatório contendo ar com 24,15
ppm do contaminante.
As diferenças entre o teor colocado e os
valores achados apresentam uma média
de 0,94%. O desvio padrão da série é
s = 0,53 e o coeficiente de variação é
2,18.
O reservatório descrito acima foi apli-
cado com resultados satisfatórios num es-
tudo sôbre a determinação de vapôres de
benzeno no ar3 (1970).
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SUMMARY — A container is recommended
to prepare mixtures of air with small
quantities of vapors or gases and to supply
series of samples of constant composition
for testing analytical methods.
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